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Targy: Adasvételi szerzodés keretében laboratériumi reagensek beszerzése részben
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Tisztelt Gazdasagi Szerepldk!

Targyi ligyben indult kézbeszerzésiveljérr;isban becrkezett kiegészitd tdjékoztatds iranti kérelmeikre
valaszunkat az aldbbiakban adjuk meg:

1.Kérdés: A ,Felhivést kiegészit6 kozbeszerzési dokumentum™-ban a III. rész: Vizeletvizsgalatok
cimsz6 alatti 1-es pontban szerepel: ,,1. Glukdz és ketontestek kimutatasa vizeletbdl tesztesikkal”

A két nevezett két paraméter kimutatdsa torténhet egy 2 paraméteres manudlis tesztcsikkal, vizualisan
ertékelve, vagy ezen két paraméter kimutatdsat is a kihelyezett automata hasznalataval gondolja
megvalositani a kifrd?

Valasz:
A nevezett ket paraméter kimutatdsa torténhet vizudlisan értékelve egy 2 paraméteres tesztcsikkal,

nem a kifrasban szerepl§ kihelyezett automata hasznalatéval.

2. Kérdés: A ,Felhivast kiegészit§ kozbeszerzési dokumentum”-ban a IIL rész: vizeletvizsgalatok
cimszo alatt a ,,A megajénlott automataval kapcsolatos minimalis alapkévetelmény”-ben szerepel a
kétoldalu szamitdgépes kommunikacid, mint kvetelmény.

Hogyan értelmezi a kiir a kétoldalii kommunikaciot, egy laboratériumi kommunikéciés program és a
strip leolvasé célkésziilék, konkrétan egy félautomata kdzott?



Vilasz:

A kétoldali kommunikacio értelmezése félautomata késziilék esetén:

A félautomata képes legyen vonalkddos mintaazonositasra és a mérési eredmények online
tovabbitdsara a laboratériumi kommunikacios programba.

3-4, Kérdés: A ,Felhivast kiegészitd kozbeszerzési dokumentum”-ban a X. rész: Kinikai-kémiai
vizsgalatok (manualis) cimszd alatti 5-Os sorban szerepel:

,,2628D-Helicobacter AT meghatarozas”

Ajanlatkér$ elfogadja-e, ha a megajanlandd termék a Helicobacter AT kimutatasra alkalmas (cut off
értékhez viszonyitottan a minta pozitiv/negativ)?

Amennyiben valdban meghatirozast (szamszerl értéket) igényel az Ajanlatkérd, akkor jol
értelmezzik-e, hogy a manualis vizsgalat cimszo alatt olyan tesztet kivan haszndlni, aminek
kiértékeléséhez nincs eszkOz igénye (reader, szoftver, stb.)?

Vélasz:
A ,,2628D-Helicobacter AT meghatarozasa™ a hatalyos OENO tdrzslistaban szereplé megfogalmazas.

A kiiré elfogadja, ha a megajanlandé termék a Helicobacter AT kimutatasra alkalmas (cut off értékhez
viszonyitottan a minta pozitiv/negativ).

Kapuvar, 2017.09.08.

Tisztelettel:
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Kapjak: Mindazon gazdasagi szereplok, akik a felhivast kiegészit6 kozbeszerzési dokumentum
atvételét regisztracios lap visszakiildésével igazoltak/igazoljak.



